
Замена забракованного (неиспользуемого) СИ на другое 

 

Иногда возникает необходимость физически заменить одно СИ (эталон) на другое. Как это 

осуществить в Комете с одновременным обновлением СИ в группах? 

1. Заходим в средства измерений  

2. Выделяем новое СИ и во вкладке Информация о СИ запоминаем его ID номер 

 

3. Выделяем старое СИ, которое будем менять на другое. Во вкладке Дополнительная информация нажимаем 

Заменить на другое СИ 

 

4. Вводим ID нового СИ 

 

 

 

 

5. После этого новое СИ занимает место старого во всех группах 


