
Обновление номера эталона в группах 

 

Что делать, когда после очередной поверки регистрационный номер вашего эталона 

поменялся? Как обновить его во всех связанных группах? 

1. Заходим в средства измерений  

2. Выделяем одно (несколько) СИ, у которого поменялся номер эталона 

3. Переходим во вкладку Дополнительная информация, чтобы посмотреть группы, в которых используется СИ 

4. Для удобства двойной щелчок по группе открывает информацию о ней 

5. Щелкаем ПКМ по выделенному СИ → Обновить номера эталонов в поверочных группах. Обновление 

произойдет во всех группах, для всех выделенных СИ 

 

6. Если ваш эталон имеет несколько регистрационных номеров (например, разные статусы по нескольким ГПС), 

то выделяем необходимые группы в правой части экрана и нажимаем Обновить в группах 

Комета даст выбрать необходимый номер эталона для указанных групп 

7. На этом процедура обновления завершена. В большинстве своем заключается она в выполнении пунктов 1, 

2 и 5 (если номер эталона у СИ единственный). После этого все связанные группы становятся актуальными. 

Можно продолжать их использование для мгновенного оформления поверок. 


